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Certificado de calibracion

Objeto

Fabricante / Marca
Modelo

N° de Serie

Dimension nominal maxima

Tipo de construccion

Menor division
Determinaciones requeridas
Fecha de calibracion

Solicitante

Lugar de realizacion

Medida materializada de trazos
No indicado

No indicado

324

5m

Fleje de acero de seccion (0,4 x 18 )mm
1 mm

Calibracién

17 y 18 de Enero 2022

DEMETRIO ANASTOPULOS S.A.
FERRE 1982/94 — Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Departamento de Optica y Dimensional

Metrologia Fisica

Metrologia Cientifica e Industrial

PTM — Avenida General Paz 5445, Edificio 3, 44 y 42 [CP 1650]
San Martin, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina.
Teléfono: (54 11) 4752 5402 / (54 11) 4724 6200 (interno 6444)
e-mail: fisicaymetrologia@inti.gob.ar

San Martin 27 de enero de 2022

Ver clausulas aplicables a este Informe/Certificado en la hoja 2
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CLAUSULAS APLICABLES A ESTE INFORME/CERTIFICADO:

1. Los selicitantes podrdn difundir los contenidos de este informe/
certificado on W medida gue su reproduccidn soa completa v
exacta, citando al INTI como ejecutor de la tarea. El INTI no serd
resporeablo por ¢ uso Indebido o incorrecto de la informacion
incluida en este dotumanto

Z Los resultados inclukdos en este infarme/certificado se refieren
exclusivamaents alla los elementols ensayvadoss wo calibrado/s o a
log sérvicios de asistencia tecnaldgica que e hayan sido expresa
mante encomandadas al INTI
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I EHINTI no sera réspongable respecto del uso extensivo do dichos
fesultados a otros productos diferentes a los enssyados (excepto
que ol muestreo previo haya sido realirado por ef propio INTI), a
olros cquipes/instrumentos que distinos a los recibidos en sus
laboratofios o a servicios que difieran de los salicitados

%£.E] INTI <o reserva ¢l dorecho de utilizar los resultados de ensayos,
andliziz, calibracioney, pruebas o estudicd y Lervicios que e hayan
sido encomendados por tercoros, manteniendo (a debida confi.
dencialidad respecto de su ofigen, y sdio con fines estadisticos

Para uto interno o para la divulgacion de sus scthvidades
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Medicion directa en banco de verificacién de cintas métricas equipado con interferémetro laser

Condiciones de medicion

El elemento fue sometido a una carga de traccién de 50 N

Condiciones ambientales

Temperatura de calibracién (20+ 2)°C
Resultados
Longitud Nominal Longitud Observada Incertidumbre de la medicion
mm mm mm
0 0,0
200 199,9
400 400,0
600 599,9
800 800, 1 0,2
1000 1000,1
1500 1500,2
2000 2000,1
3000 3000,1
4000 4000,0 0.3
5000 5000,0 04

Observaciones

La incertidumbre de medicidn asociada a los resultados esta determinada para un factor de cobertura k = 2, lo que corresponde a un
nivel de confianza de aproximadamente el 95%, para distribucién normal.

Ver clausulas aplicables a este Informe/Certificado en la hoja 2
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El 20 de mayo de 2019 se puso en vigencia la modificacion del Sistema Internacional de Unidades (Sl). En el nuevo sistema las
unidades de base cambian sus definiciones refiriéndose, en todos los casos, a constantes de referencia. Como Instituto Nacional de
Metrologia de la Republica Argentina, el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial da a conocer a la industria, a las instituciones
cientificas y a todos los interesados la informacion de los cambios a través del siguiente enlace :
https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si

El INTI es el maximo 6rgano técnico de la Republica Argentina en el campo de la Metrologia. Es funcion legal del INTI la realizacion y
mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, conforme al Sistema Internacional de Unidades (Sl), asi como su
diseminacion en los ambitos de la metrologia cientifica, industrial y legal, constituyendo la cuspide de la pirdmide de trazabilidad
metrolégica en la Republica Argentina. Los Certificados de Calibracién/Medicion emitidos por el INTI garantizan la trazabilidad
metrolégica mediante los patrones nacionales de medida, realizados y mantenidos por el propio INTI  Asimismo, el INTI es firmante
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medida y Certificados de Calibracion y Medicion (CIPM-MRA),
redactado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por el cual los institutos nacionales de metrologia firmantes reconocen
entre si la validez de sus Certificados de Calibracién y de Medicion para el alcance cubierto por las Capacidades de Medicion y
Calibracion (CMC) incluidas en el Apéndice C de dicho acuerdo, el cual se encuentra disponible en
http://kcdb.bipm.org/appendixC/default.asp. Las CMCs publicadas en la pagina mencionada son aceptadas por los demas institutos
mediante un complejo procedimiento, que incluye una serie de comparaciones internacionales por un lado, por evaluaciones de pares
periédicas por otro, y se encuentran soportadas por sistemas de gestion de la calidad basados en la norma ISO/IEC 17025y en la
Norma 1SO 17034 cuando corresponde. A la fecha, el INTI posee cerca de 250 capacidades de medicion publicadas en el Apéndice C,
vinculadas a los servicios de calibracion y medicion mas relevantes. El proceso de declaracion y publicacion de nuevas CMCs continda
desarrollandose Por otra parte, el INT, a través de sus diferentes Unidades Operativas, ubicados en diferentes regiones del pais,
brinda un Servicio Integrado de Calibracion/Medicion. En los casos en que diferentes Unidades Operativas ofrecen el mismo servicio,
los procedimientos de calibracién y medicién se encuentran armonizados. De esta manera se acuerdan y establecen internamente
metodologias armonizadas para el desarrollo de determinaciones similares y se garantiza la equivalencia y compatibilidad de los
resultados. Asi mismo, aquellas capacidades de medicién no incluidas en el MRA, son evaluadas dentro del proceso de auditorias
cruzadas del instituto.” El presente Informe/Certificado esta firmado digitalmente mediante Gestion Documental Electronica (GDE)
cumpliendo con los estandares internacionales de sequridad adoptados por la Infraestructura de Firma Digital de la Republica
Argentina (IFDRA).

Fin del Certificado
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico firma conjunta

Numero: IF-2022-08316517-APN-SOMCEI#INTI

CIUDAD DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN, BUENOS AIRES
Jueves 27 de Enero de 2022

Referencia: Certificado correspondiente a OT 222-0004523

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica o : . .
Date: 2022.01.27 12:09:09 -03:00 gggéllz%gglgiézgylgzsg!gg %%c:ggnemal Electronica

Nicolas Perez Fiorentino Jorge Daniel Campbell
Técnico Profesional Técnico Profesional

Subgerencia Operativa de Metrologia Cientifica e Industrial Subgerencia Operativa de Metrol ogia Cientifica e Industrial
Instituto Nacional de Tecnologia Industrial Instituto Nacional de Tecnologia Industrial
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